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Акселерометр
1V301НА-3

Габаритный чертеж

ГТБВ.402159.009 ГЧ
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ГТБВ.402159.009 ГЧ
Копировал Формат A3

1. Размер для справок.
2. *Возможно изменение длины по требованиям заказчика
3. Акселерометр 1V301HA крепить на объект испытаний на
поверхность А с применение клея ВК-9 ОСТ В95 1653-75. Допускается
крепление с применением термоклея и двухстороннего скотча.
4. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается
акселерометр, должна  быть с допуском плоскости 0,05 мм, с
шероховатостью 

2,5
1,25


