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Копировал Формат A3

1 Акселерометр устанавливать в резьбовое отверстие M5-7H          
c глубиной резьбы не менее 5 мм. Момент затяжки 2-2,2 Нм.
2 Шероховатость опорной поверхности должна быть не хуже Ra 2,5 , 
неплоскостность не хуже 0,05 мм.
3 Допускается контровка клеем ВК-9.


